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 El presente proyecto trata sobre el diseño de un dispositivo  para 
solucionar la movilidad reducida en los pies de un niño. El proyecto se focaliza 
en crear un producto que permita al niño, con algún tipo de parálisis en la zona 
de los miembros inferiores de rodilla hacia abajo, poder pedalear en una 
bicicleta adaptada. 
 Los beneficios que presenta este producto son muchos, desde la 
integración social  hasta la adaptación de personas con discapacidad al mundo 
del deporte. 
 La innovación de este proyecto consiste en que el dispositivo aparte de 
ser una ortesis, tenga un acople que le permita ajustar el pie al pedal de una 
bicicleta. También presenta un cambio estético comparado con los porductos 
similares que se encuentran en el mercado. Además de un diseño sencillo y 
funcional. 
 
 PALABRAS CLAVE 
 
 A continuación se exponen las cinco palabras o conjunto de palabras 
clave que servirñan para llegar fácilmente a la información sobre el desarrollo 
del presente proyecto y asu conocer todos los detalles del mismo. Las palabras 
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 El proyecto tiene como título: “Diseño de un dispositivo para solucionar 
la movilidad reducida en los pies de un niño”  
 El presente estudio tiene por objeto la definición y descripción del 
producto nuevo que se  ha desarrollado. Este producto pretende ayudar a niños 
entre 5 y 10 años, con algún problema de movilidad en la zona de los 
miembros inferiores, de rodilla hacia abajo (ortesis de anti equino). Este 
producto permitirá además que el usuario pueda pedalear en una bicicleta. 
 Se busca crear un producto innovador en cuanto a la forma a la vez que 
simple, de un fácil uso y colocación. Un aspecto que se tendrá bastante en 
cuenta es que la estética huya de las típicas ortesis. También se buscará 
reducir el coste utilizando un método de producción como es la impresión 3D. 
 Este producto irá dirigido a niños con los problemas motrices 
anteriormente expuestos para que practiquen deportes adaptados que incluyan 
bicicletas. 
 Con este proyecto se pretende crear un producto con una 
“responsabilidad social” es decir, no se busca solo crear un producto para ser 
vendido, fabricado por una industria y dirigido a los consumidores, sino que se 
busca crear un diseño orientado principalmente hacia las personas, que 
busque satisfacer una necesidad muy determinada de una minoría de la 





 Este producto va dirigido al ámbito de las ortopedias especializadas en 
niños que practiquen algún tipo de deporte y tengan algún problema de 
movilidad.  
 Debido a que el rango de edad comprende unas edades en las que el 
niño está en constante crecimiento se ha decidido crear tres modelos 
dependiendo de la talla de pie, de esta manera se puede tomar como punto de 
partida en el dimensionado del producto las medidas de las tallas de pie en 
función de la edad. 
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 En la siguiente tabla se exponen los tres modelos del producto en 
función de la edad y talla de pie. Los datos se han obtenido de una tabla de 
dimensiones y tallas de la página web de ZARA y están adjuntos en el 
apartados 2 Anexos, 2.1 Documentación de partida. 
 





 En el caso de que se quisiera modificar el rango de edad del usuario, se 




 Este producto nace de la necesidad de crear un diseño que cumpla unas 
características expuestas por uno de los fisioterapeutas colaboradores de este 
proyecto. El problema consistía en que uno de los alumnos del profesional, con 
una edad de 9 años y un problema de parálisis del nervio ciático y además una 
malformación en la zona del pie, compite en deportes adaptados, en este caso 
bicicleta, y siempre tenían problemas a la hora de adaptar el pie al pedal, 
usando para ello cuerdas o cintas de velcro, lo que no llega a ser una solución 
óptima y fiable. Por esta razón se ha decidido desarrollar un producto teniendo 
en cuenta algunos de los siguientes aspectos. 
 El hecho de crear un producto de estas características busca sobretodo 
huir de las clásicas formas de las ortesis que suelen carecer de una estética 
cuidada y tienen un aspecto demasiado complejo. En la realización del estudio 
de mercado se puede observar que se han empezado a crear nuevas ortesis 
que huyen de la estética estándar y tienen un aspecto innovador, pero sigue 
existiendo una gran mayoría de aspecto clásico. 
 Por otro lado, este producto a parte de ser una ortesis de anti-equino 
contiene un sistema de ensamblaje que le permite ajustar la ortesis al pedal de 
la bicicleta. No se ha encontrado ningún producto que cumpla estas 
características y para esta necesidad en concreto. Sí que se han encontrado 
algunos similares, pero van dirigidos sobre todo para el ámbito de las 
amputaciones, usando protesis con alguna de la clase de adaptador 
dependiendo de la aplicación. 
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 Finalmente, otro aspecto que se ha tenido en cuenta ha sido el hecho de 
que  la impresión 3D está en continuo auge y el uso de este método de 
producción tiene muchas ventajas a la hora de crear productos de estas 




1.4-NORMAS Y REFERENCIA 
 Disposiciones legales y normas aplicadas 
 En este proyecto al tratarse de un producto semi-nuevo solo se han 
tenido en cuenta normativas que afecten al diseño de las ortesis de miembros 












 Webs relacionadas con la impresión 3D: 




 Programas informáticos 
 El programa con el que se ha proyectado el modelo en 3D es el 
SolidWorks. Y el renderizado se ha realizado con el software KeyShot. 
También se han utilizado softwares de diseño gráfico como Photoshop o 
Illustrator para tratar imágenes y renders. 
 Otras referencias 
 También se ha contado con la ayuda de los fisioterapeutas Alberto 
Navarro y Armando Menéndez,  que fueron quienes expusieron las 
necesidades que debía cumplir el producto junto al diseñador. Y por otro lado 
también ha colaborado el podólogo Joan Campos, que fue quien caracterizo los 





1.5-REQUISITOS DE DISEÑO 
 En este apartado se listan los requisitos de diseño que debe cumplir el 
producto para satisfacer las necesidades del usuario: 
 -Aplicable en problemas en miembros inferiores de rodilla abajo (anti 
equino). 
 -Se debe ajustar al miembro mínimo en dos zonas (gemelo y pie) 
 -El niño tiene que poder colocársela y quitársela con facilidad 
 -La zona del tobillo no tiene que tener ninguna fijación para así facilitar 
posible articulación. 
 -Teniendo en cuenta que se utiliza calzado de normal, ya sea especial o 
standard, el dispositivo debe de ser ajustable tanto en la zona del gemelo como 
al pie (calzado) mediante algún sistema 
 -Se adapte a cualquier pedal de bicicleta. 
 -La zona del dispositivo que se adapta al pedal debe tener un sistema 
que permita que el propio niño sea capaz ponerlo y quitarlo. 
 -Dicho sistema debe de evitar que cuando el niño apoye el dispositivo en 
el suelo no lo desequilibre. 
 -El dispositivo debe de ser lo más ligero posible, a la vez que resistente. 
 -Posibilidad de ser plegable cuando no se utilice o que sea fácil de 
transportar. 
 -Estética atractiva para que el niño se sienta orgulloso de su dispositivo. 
(Evitar parecidos a las ortesis de toda la vida) 
 -Reducir costes mediante el uso de la impresión 3D para crear un 










1.6-ANÁLISIS DE SOLUCIONES 
 A continuación se expone el proceso creativo de diseño llevado a cabo 
hasta alcanzar la forma deseada del producto. En este apartado solo aparece 
un resumen de los bocetos.  
 Primeras ideas sobre la parte ortopédica 
















































 Una vez llegados a este punto, estos bocetos fueron enseñados a un 
podólogo profesional, quien  expuso una serie de requisitos que se debían 











 Este es un boceto aproximado del modelo final, a partir de esta idea se 






Desarrollo de la zona de ajuste al pedal: 
 Se busca un sistema de ensamblaje simple y de fácil colocación  a la vez 







 El primero de ellos se desechó directamente porque no parecía que 
fuera a ser muy resistente. A continuación se exponen bocetos con 
conclusiones de las dos otras 
posibilidades. 
  
 En primer lugar se 
desarrolló la idea de ensamblaje 
en forma de “T”. 
 La forma de T podría  ser 
una solución viable pero se 
deberían hacer modificaciones en 
ella, como ensacharla más sobre 
todo la parte central. Aunque por 
otro lado al tener cantos 
prácticamente rectos  es más fácil 
que se acumulen tensiones y por 
lo tanto que la resistencia sea 
inferior. 
 La pieza estará formada 
por un rectángulo, en la parte 
superior de este se encontrará la 
parte macho del ensamblaje y la 
inferior será plana con dos 
rendijas por donde se introducirá 





 La forma del ensamblaje que se decide finalmente es la 
siguiente, ya que tiene un espesor suficiente grande y además 
al ser todos los cantos formados por semicircunferencias repartirá 
























 Finalmente esta será la forma definitiva de la pieza. A la parte inferior se 
ha decidido añadirle una solapa en forma de L lo que hará tope con el pedal e 
impedirá que se desplace cuando esté sujeta al pedal. 
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 El resultado final de este proyecto es un dispositivo que facilita la 
movilidad en los pies de niños a la hora de pedalear en una bicicleta. Va 
dirigido principalmente a niños entre 6 y 10 años que tengan algún tipo de 
parálisis en miembros inferiores; ya sea por pinzamiento del nervio ciático o por 
parálisis cerebral. 
 Este dispositivo está formado por dos piezas principales: 
 La primera de ellas consiste en una ortesis de anti-equino. Esta pieza se 
ha diseñado teniendo en cuenta requisitos de diseño que suelen tener este tipo 
de ortesis (Ejemplos en el apartado 2.3-Estudio de mercado), pero se ha 
intentado huir de la forma clásica de este tipo de productos y se le ha dado un 
diseño más divertido ya que el público objetivo de este producto son niños. 
 Esta pieza fija la pierna del usuario mediante dos zonas de ajuste, una 
en el gemelo y otra en el pie. La primera de estas tiene una forma que se 
acopla a la zona de la espinilla por del ante (Ocupa aproximadamente una 
tercera parte de la tibia del usuario), esta contiene una serie de orificios con 
formas circulares que sirven tanto para transpirar como de decoración y en la 
parte frontal una serie de circunferencias con finalidad decorativa. En los 
laterales tiene dos orificios que son por donde se introduce el velcro para fijar la 
pieza al gemelo, 
 
 Por otro lado la parte que fija al pie 
está formada principalmente por una 
superficie plana sobre la cual se apoyará el 
calzado del niño. Esta parte ocupa 
aproximadamente la zona de los 
metatarsianos del pie. De los laterales de 
esta salen dos solapas que contienen un 
orificio cada uno que son por donde se 
introduce el velcro para fijar la pieza al pie. 
Estas solapas se alargan formando dos 
rieles que llegan hasta la zona de fijación 
del gemelo. Y por último esta parte contiene 
en la zona inferior una hendidura que 






 La segunda pieza principal, es más sencilla que la anterior. Consiste en 
una base rectangular que en la parte superior contiene la parte macho del 
ensamblaje  que coincide con la hendidura de la otra pieza. En los laterales 
contienen dos orificios por donde se introduce el velcro para fijar la pieza al 
pedal. En la parte inferior contiene una solapa en forma de L, esta tiene la 
función de tope cuando se ajuste el pedal a la pieza y de esta forma impedir 
que se desplace en cualquier dirección. 
 El nombre elegido para el producto es “Afiche”, este termino es utilizado 
en el mundo de la carteleria haciendo referencia a impresiones que contienen 
algún elemento artístico, asi como información. Este termino puede hacer 
referencia al producto pero aplicado a la impresión 3D. 








 Por otro lado el producto está disponible en 3 modelos, dependiendo de 
la talla del pie: 30-31, 32-33 y 34-35. Los planos que aparecen en este proyecto 
(Apartado 3 Planos)  hacen referencia al modelo 30-31 así como los cálculos 
estructurales (Apartado 2.2 Cálculos). Pero a continuación se exponen las 
















































 El primer paso a la hora de empezar a desarrollar el producto es buscar 
el rango de edad al que va dirigido el producto. Una vez decidido (5 a 10 años) 
se buscan las dimensiones necesarias para empezar a dimensionar el 
producto. En este caso se decide crear tres modelos relacionando edad, talla 
de pie y longitud. 
 Una vez tenida las dimensiones necesarias la mejor opción es realizar 
un dibujo a escala real del miembro inferior, para sobre el empezar a hacer los 
primeros bocetos de forma proporcional. 
 Después de todo el proceso creativo cuando ya se tenga una idea de 
cómo va a ser el producto se comienza el modelado 3D, una vez diseñado se 
realizaran las respectivas pruebas de esfuerzos y si es necesario se rediseñará 
la pieza. 
 Cuando se obtenga el modelo definitivo se realizaran los primeros 
renders probando colores, luces y perspectivas. 
 Finalmente cuando el producto este definido se pasará al siguiente paso, 
la producción. 
 Debido a que se trata de un producto para un uso muy específico, no se 
va a producir  a gran escala, sino dependiendo la demanda. Por lo tanto su 
producción será la siguiente. 
 En primer lugar el usuario podrá elegir entre tres modelos dependiendo 
de su talla de pie (30-31, 32-33, 34-35) y por otra parte deberá elegir entre los 3 
modelos dependiendo del color que le guste más para posteriormente imprimir 
en 3D las dos piezas principales, la que se acopla a la pierna y la que se 
acopla al pedal. 
 El modelo elegido será enviado a una empresa que se encargue de 
realizar impresiones 3D. Lo ideal para imprimir estas piezas es que sean 














 El hecho de subcontratar una empresa que se encargue de la impresión 
de las piezas es debido a que al ser un producto tan específico y que no tendrá 
una demanda alta, sale más rentable que las piezas sean impresas por un 
externo antes que poseer una impresora 3D. Si las dimensiones del producto 
fueran más reducidas se podría plantear adquirir una Impresora 3D de uso 
doméstico y no tener que recurrir al SLS o Impresoras de carácter industrial. 
  Por tanto, las piezas serán impresas usando la tecnología SLS. Para 
ello se tendrá que enviar el archivo STL a la empresa subcontratada para que 
se encarguen de la producción de las piezas.  
 La producción de objetos utilizando el proceso de sinterizado de polvo 
ofrece ciertas ventajas como:  
-Muy buen comportamiento mecánico. 
-Resistencia a la humedad y temperaturas hasta los 80 º C. 
-Resistencia al impacto. 
-Coste económico. 
-Ausencia de soportes de construcción y post-tratamiento. 
-Inexistencia de limitaciones geométricas. 
 Una vez impresas las piezas, se procederá a colocar las cintas de velcro 
en las zonas determinadas. Estas estarán ya cortadas y almacenadas según la 
parte a la que pertenezcan del producto. Las cintas estarán almacenadas  en 
royos de uno o dos metros y un operario se encargará de cortarlas según la 
medida necesaria así como de coserlas donde se deba. 
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 Finalmente cuando este el producto completos se envasará para 
posteriormente ser recogido o enviado al usuario. 
 





1.2 CINTA VELCRO (PIE) 
1.3 CINTA VELCRO (GEMELO) 
2.1 AJUSTE PEDAL 








 Finalmente se puede concluir  que los objetivos a la hora de diseñar el producto 
se han cumplido satisfactoriamente y que el diseño final cumple todos los requisitos 
que se exponían. 
 Se ha conseguido una estética bastante diferente a los productos similares en 
el mercado, con un atractivo a la venta mayor, utilizando formas geométricas y colores 
que se alejan a los  colores  de tonalidad beis que caracterizan a los aparatos 
ortopédicos. 
 También se ha conseguido que sea diseñado para producirse mediante la 
tecnología de la impresión 3D, reduciendo costes y pudiendo crear formas más 
orgánicas.  
 Se ha obtenido un producto que facilitará la vida y ayudará  a  que niños con 
discapacidades físicas puedan practicar deportes adaptados  como la bicicleta. Es un 









2.1-Documentación de partida 
 Los primeros documentos que se buscaron antes de comenzar a trabajar 
fue buscar una clasificación que relacionara: edad, talla de calzado y longitud 
de pie. 
 Esta información fue encontrada en la página web de la conocida marca 
de ropa ZARA del grupo INDITEX que contiene un apartado donde puedes 
encontrar una guía de talla de niños dependiendo de lo que te interese. A 
continuación se expone una tabla que relaciona los patrones deseados: 
 
              http://www.zara.com/es/es/product/3610627/size-guide 
  
 A partir de esta tabla se escogen las edades que interesan, en este caso 
de 5 años a 10 y se agrupan en tres grupos, que definirán los tres modelos 
distintos dependiendo de la talla del calzado. En la siguiente tabla se observa el 
resultado: 
 
EDAD (años) 5-6 7-8 9-10 
TALLA 30-31 32-33 34-35 






  Las longitudes han sido obtenidas realizando medias 
aproximadas, este es un valor aproximado (se utilizará para el dimensionado 
del producto), ya que no hace falta que sea del todo exacto ya que el diseño de 
la ortesis no abarcará todo el pie a lo largo, sino una parte de la planta que 
comprende sobretodo la zona de los metatarsianos. Este es un requisito 
esencial a la hora de diseñar ortesis de este tipo ya que deben acabar donde 
acaban los Metatarsianos y empiezan los dedos. 
 Una vez obtenida la longitud del pie, el siguiente paso es conocer el 
ancho del pie, asi como la altura de la rodilla desde el suelo. Estas medidas no 
necesitan tener total exactitud ya que se utilizaran como guias a la hora del 
diseño del producto. 
 Estas medidas se han obtenido de un documento realizado por la 
Universidad de Guadalajara (México) denominado “Dimensiones 
antropométricas de la población latinoamericana”. En este documento se 
exponen medidas antropologias  de diversas partes del cuerpo, abarcando 
desde los 5 años hasta la edad adulta. 
 A continuación se exponen las tablas que se han utilizado para recoger 
información sobre las dimensiones. 
 (De las medidas que aparecen se han escogido las que hacen referencia 























 A continuación se expone una tabla con el resumen de las dimensiones 














Niña 183 71 350 
Niño 185 74 351 
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Niña 190 74 369 




Niña 199 76 390 




Niña 210 80 413 




Niña 217 82 433 





















 En este apartado se va a realizar una simulación de esfuerzos en las 
piezas 1.1 Ortesis y 2.1 Ajuste pedal. 
 El material del que están compuestas estas piezas es de Nylon (PA12) y 
el primero de los pasos antes de realizar el cálculo de esfuerzos es averiguar 
las siguientes características físicas y mecánicas del material:  
-Densidad: 1020 Kg/m
3 
-Módulo elástico (E): 1800000000 N/m
2 
-Coeficiente de Poison (µ): 0,394 N/D 
-Límite elástico: 580000000 N/m
2 
 El siguiente paso sería la aplicación de cargas. Para muchos productos 
hay normativas que especifican las fuerzas que actúan, pero para este 
producto no se han encontrado normativas relacionadas con el funcionamiento. 
Por tanto en este caso las fuerzas se estiman.  
 Simulación 1.1 Ortesis 
 En esta pieza se han simulado por una parte las fuerzas que actúan 
sobre los orificios sobre los que se introducen las cintas de velcro para ajustar 
a las zonas respectivas del cuerpo y por otra parte las fuerzas que actúan en la 
parte que se ensambla con la otra pieza. 
 Para realizar esta simulación se ha utilizado el software SolidWorks y se 
han seguido los siguientes pasos: 
1º. Se añaden sujeciones al modelo. En este caso se ha seleccionado como 
sujeciones las partes que están en contacto con el miembro del usuario. (Las 









2º. Se aplican las cargas. En este caso todas las cargas tienen una magnitud 
de 10N. (Se representan con flechas rosas) 
 En la zona de la espinilla se han aplicado las cargas en las direcciones 
que se muestran en las siguientes imágenes. Se han seleccionado estas 
direcciones porque son la dirección en la que se deformaría el producto cuando 
se esté ajustando a la zona del gemelo. 
 
 En la zona que se acopla al calzado se han aplicado las cargas en las 
direcciones que se muestran en las siguientes imágenes. Se han seleccionado 
estas direcciones porque son la dirección en la que se deformaría el producto 












 En la zona del ensamblaje se han aplicado las cargas en las direcciones 
que se muestran en las siguientes imágenes. Se han seleccionado estas 
direcciones porque son la dirección en la que hace fuerza la otra pieza cuando 








3º Una vez aplicadas las cargas se ejecuta el estudio con el simulador. 
 Del simulador nos preocupa sobretodo que las tensiones que se aplican 
sobre el producto no lleguen al límite elástico con las fuerzas aplicadas. Las 












 A continuación analizamos las distintas partes: 
 
 
 Como se observa en las imágenes las tensiones se encuentran bastante 
lejos del límite elástico. En las zonas donde más tensiones se acumulan es en 
los orificios y donde menos en la zona del ensamblaje. Por tanto podemos 
concluir que el producto con las cargas aplicadas no sufriría ninguna 
deformación importante. 
 2.1 Simulación Ajuste pedal. 
 En esta pieza se han simulado por una parte las fuerzas que actúan 
sobre los orificios sobre los que se introducen las cintas de velcro para ajustar 
al pedal de la bicicleta y por otra parte las fuerzas que actúan en la parte que 
se ensambla con la otra pieza. 
 Para realizar esta simulación se ha utilizado el software SolidWorks y se 
han seguido los siguientes pasos: 
1º. Se añaden sujeciones al modelo. En este caso se ha seleccionado como 
sujeción la zona que estará en contacto con el pedal. (Las sujeciones se 








2º Se aplican las cargas. En este caso todas las cargas tienen una magnitud de 
10N. (Se representan con flechas rosas) 
 En la zona de los orificios por los que va la cinta de velcro para ajustarse 
al pedal se han aplicado las cargas en las direcciones que se muestran en las 
siguientes imágenes. Se han seleccionado estas direcciones porque son la 














 En la zona del ensamblaje se han aplicado las cargas en las direcciones que se 
muestran en las siguientes imágenes. Se han seleccionado estas direcciones porque 
son la dirección en la que hace fuerza la otra pieza cuando el producto está en uso. (Se 




3º Una vez aplicadas las cargas se ejecuta el estudio con el simulador. 
 Del simulador nos preocupa sobretodo que las tensiones que se aplican sobre 
el producto no lleguen al límite elástico con las fuerzas aplicadas. Las tensiones 
























 Como se observa en las imágenes las tensiones se encuentran bastante 
lejos del límite elástico. En las zonas donde más tensiones se acumulan es en 
uno de los orificios y donde menos en la zona del ensamblaje. Por tanto 














2.3  Anexos de aplicación en el ámbito del Proyecto 











Patología: Para  las personas con pie pendular permanente  
Función: Ayuda a elevar el pie durante la fase de balanceo de modo que la 
marcha se hace más segura de nuevo mientras se reduce el riesgo de 
tropezones y caídas.  


























Patología: Para personas  que padecen debilidad o una falta completa de 
función en la musculatura de elevación o bajada de pie o la musculatura de 
extensión de rodilla. 
Función: La energía generada al pisar con el talón se guarda y se devuelve al 




















Patología: Pacientes afectos de una limitación de la dorsiflexión del pie. 
Función:  Gracias a su diseño permite una elasticidad a nivel del tendón de 
Aquiles permitiendo unos movimientos de flexión plantar, dorsal durante la 
marcha , evitando la caída del pie, especialmente en la fase de balanceo 
manteniendo el pie a 90º. 













ANTIEQUINO VARO MEDIA PLANTA 
 
 
Patología: Esta férula está indicada para asistir la dorsiflexión en el pie equino y 
controlar la desviación en varo. 
Función: Los nervios de la valva posterior le confieren el refuerzo necesario al 
tiempo que aligeran el conjunto, e incluye una zona plantar con conformación 
del arco. También incluye una cinta de ajuste removible en zona tibial, un 
almohadillado en la zona de la pantorrilla, y un tirante antivaro de tensión 
regulable. 














Patología: Flacidez después del accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, 
otros trastornos neurológicos / musculares daño a las raíces 
lumbares cuádriceps,… 
Función: El apoyo a la elevación del pie se lleva a cabo la extensión en el 90 ° 
dorsal reducir el riesgo de caídas mejorado comportamiento de giro y la 
marcha del borde de caída temprana se extiende la palanca del dedo del 
pie transición suave a la fase de despegue de los dedos por redondeada pelota 
ruede efecto extremo de la extensión de la rodillade paso mayor al anotar 




































































































1.1 ORTESIS 1 PA12
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL
Aprobado por:


























































1.1 ORTESIS 1 ABS
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL
Aprobado por:


























2.2 CINTA (PEDAL) VELCRO
2.1 AJUSTE PEDAL
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL
Aprobado por:






























































Toda las aristas y esquinas 
de la pieza tienen un 















































DETALLE B (ESCALA 1:1)
 R
19
0  R54,29 
 R24,13 
Los orificios circulares tienen 
radios y posiciones aleatorias
Aprobado por:














































ESCALA 2 : 1
Toda las aristas y esquinas 
de la pieza tienen un 
redondeo de radio de 0,5 mm
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1.1 ORTESIS 1 PA12
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL
Aprobado por:





































 A continuación se exponen las siguientes imágenes que representan las 



























5. PLIEGO DE CONDICIONES 
5.1 MATERIALES 
 
 En este apartado se especifican los materiales necesarios para producir 
el producto. 
 
 En primer lugar para realizar las piezas impresas se utiliza la Poliamida-
Nylon(PA12). Este es un polímero termoplástico y semicristalino de gran 
dureza y resistencia química, con múltiples aplicaciones.  
 
 Este material en la impresión 3D usando la tecnología SLS se utiliza 
como polvo. Al ser un material sólido, no genera soportes durante la 
construcción, es el propio polvo de la cuba el que hace de soportes, por lo cual 
es perfecto material para geometrías complicadas, permite construir prototipos 
completamente funcionales, alta resistencia mecánica y térmica, piezas 
estables a largo plazo y resistentes a productos químico. 
  
 Otras propiedades: 
-Menor absorción al agua. 
-Muy buena resistencia al impacto. 
-Buena resistencia química. 
-Muy buena resistencia al agrietamiento 
-Buenas propiedades de deslizamiento. 
 
 Por otro lado el resto de elementos del producto son cintas de velcro. 
Estas cintas tienen por una cara la parte macho y por otra la parte hembra. 
Este es un tipo de fijación que se utiliza sobretodo como sistema de ajuste. 
 
 Este material se suele obtener en forma de cintas dependiendo del 















5.2 PLIEGO CONDICIONES FUNCIONALES DE 
USO 
 
 A partir de las condiciones iniciales y el estudio de mercado, se 
consideró que el producto deberá de tener la siguiente relación de 
FUNCIONES DE USO:  
 
 
 FUNCIONES PRINCIPALES DE USO  
 
-Que sea aplicable en problemas en miembros inferiores por debajo de la 
rodilla 
-Que sea ajustable a zona de gemelo y pie.  
-Que sea fácil de quitar y poner.  
-Que tenga dimensiones adecuadas para niños de 6 a 10 años.  
-Que se acople a cualquier tipo de pedal. 
-Que sea ligero y resistente 
 
 FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE USO  
 
 A continuación se presenta la relación de funciones derivadas del uso 
según su funcionamiento propio, manipulación y entorno de uso; las funciones 
derivadas de productos análogos según Estudio de Mercado y otras funciones 
complementarias de uso según propuesta del equipo de proyecto:  
 
  FUNCIONES DERIVADAS DEL USO:  
  - Fácil de transportar y manipular.  
  - Fácil de guardar. 
  - Fácil de limpiar. 
  FUNCIONES DE PRODUCTOS ANÁLOGOS:  
  - Tener estética diferente a los productos similares en el mercado.  
  OTRAS FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DEL USO:  
  -Tener el mínimo número de piezas para poder ser impreso en 
3D.  
 
 FUNCIONES RESTRICTIVAS  
 
 A continuación se exponen las funciones de seguridad, las funciones de 
uso esporádico, sin fallo y temporal, las funciones derivadas de impactos 
negativos y las funciones propias derivadas de su fabricación, comercio, uso, 
mantenimiento, reparación y retirada.  
 
  FUNCIONES DE SEGURIDAD EN EL USO:  
  - Aristas redondeadas para evitar cortes en zonas de contacto con 
el cuerpo.  
  - Debe ser resistente a impactos.  
  - Debe ser ergonómico 
 
  FUNCIONES DE GARANTÍA DE USO:  
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  -Ser duradero. 
  -Poder usarse después de un tiempo sin uso. 
  -Ser fiable. 
 
  FUNCIONES REDUCTORAS DE IMPACTO NEGATIVO:  
  -Acciones del medio sobre el producto: Debe de poder utilizarse 
en sitios descubiertos, al aire libre.  
  -Acciones del producto hacia el medio: 
  -Acciones del producto en el usuario (ergonomía): El usuario debe 
de ser capaz de colocarse la ortesis sin problema y que no le resulte una 
molestia su uso 
  -Acciones del usuario en el producto: El producto debe resistir a 
los movimientos de la zona antiequino.  
   
  FUNCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES:  
  - Fabricación: Utilización impresora 3D para el producto 
  - Ensamblaje: Dos únicas piezas que el usuario ensambla.  
  - Envase: Caja de cartón o envase simple (bolsa de tela).  
  - Almacenaje: Si  el envase es una caja de cartón será apilable 
  - Transporte: las cajas de envasado deben tener unas 
dimensiones que permitan ocupar la máxima cantidad en el mínimo espacio.  
  - Mantenimiento: los materiales y recubrimientos de los elementos 
componentes del producto deben de resistir la acción de los productos de 
limpieza  
    
 FUNCIONES ESTÉTICAS  
 
 A continuación se exponen las funciones relativas a las emociones y/o 
estado de ánimo que se pretende comunicar al usuario del producto  
   
  FUNCIONES EMOCIONALES  
  -Debe transmitir alegría y diversión con sus colores.  
 
  A continuación se exponen las funciones relativas al significado o 
simbolismo que debe representar el producto en el status social y/o cultura del 
grupo de usuarios al que se destina.  
   
  FUNCIONES SIMBÓLICAS  








P. DE C. FUNCIONALES DE USO 
 














1.1.-FUNCIONES PRINCIPALES DE USO 
1.1.1 
Ser aplicable en 
problemas en miembros 
inferiores por debajo de 
la rodilla 
Uso     
1.1.2 
Ser ajustable a gemelo y 
pie 
Dimensión     
1.1.3 
Ser fácil de quitar y 
poner 
     
1.1.4 De 5 a 10 años Edad Años    
1.1.5 
Acoplable a cualquier 
pedal 
Dimensión     
1.1.6 Ser ligerero Peso Kg    
1.2.-FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE USO 
1.2.1- FUNCIONES DERIVADAS DEL USO 
1.2.1.1 Fácil de transportar 
Peso y 
volumen 
Kg,cm3    
1.2.1.2 Fácil de manipular Forma     
1.2.1.3 Fácil de guardar Forma     
1.2.1.4 Fácil de limpiar      
1.2.2- FUNCIONES DE PRODUCTOS ANÁLOGOS 
1.2.2.1 
Estética diferente a los 
productos similares en 
el mercado 
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1.2.3- OTRAS FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DE USO 
1.2.3.1 Imprimible en 3D      
1.3.- FUNCIONES RESTRICTIVAS O EXIGENCIAS DE USO 
1.3.1- FUNCIONES DE SEGURIDAD EN EL USO 
1.3.1.1 Aristas redondeadas      
1.3.1.2 Resistente a impactos      
1.3.1.3 Ser ergonómico      
1.3.2- FUNCIONES DE GARANTÍA DE USO 
1.3.2.1 Durabilidad Tiempo 
Horas de 
uso 
   
1.3.2.2 Disponibilidad      
1.3.2.3 Fiabilidad      
1.3.3- FUNCIONES REDUCTORAS DE IMPACTOS NEGATIVOS 
1.3.3.1 
Acciones del medio 
sobre el producto: 
Utilizable en el exterior 
     
1.3.3.2 
Acciones del medio 
sobre el producto: 
No contaminar 
     
1.3.3.3 
Acciones del producto 
en el usuario: 
Fácil de usar y colocar 
     
1.3.3.4 
Acciones del usuario en 
el producto: 
Resistir los 
movimientos de la 
articulación 
     















    
1.3.4.4 Almacenaje Apilable     
1.3.4.5 Transporte Volumen M3    
 
5.3-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 Para la producción del producto se seguirán los pasos indicados en el 
apartado 1.9 Planificación. 
 A continuación se exponen las condiciones técnicas necesarias para la 
construcción del producto. 
-Elemento 1.1 Ortesis 
Material: Nylon (PA12) 
1º Operación: Impresión 3D 
 Maquinaria: Impresora 3D (SLS) 
 Mano de obra: La realización del trabajo de impresión puede ser llevada 
a cabo por un operario de categoría de “Oficial de tercera” 
 Medios auxiliares: 
  -Espátula 
  -Cepillo 
 Modo de realización: 
  -Escoger archivo STL del modelo deseado para imprimir. 
  -Abrir el archivo en un software de corte para posicionar el objeto 
sobre la cama de impresión, para asegurar la menor cantidad de material de 
soporte. 
  -Enviar archivo a la impresora e imprimir. 
  -Retirar el producto de la cama de impresión y utilizando una 
espátula o similar retirar las sobras de material en polvo. 
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  -Finalmente pasar un cepillo por todo el producto para quitar todas 
las partículas de polvo que quedan, si es necesario también se puede utilizar 
aire a presión para retirar el material sobrante 
 Seguridad: Guantes de Látex 
 Controles: 
  -Comprobar el buen estado de la máquina (Precisión). 
  -Comprobar el estado del extrusor. 
  -Comprobar que el archivo STL es del modelo deseado. 
 Pruebas: No precisa 
2º Operación: Acabado superficial 
 Maquinaria: No precisa. 
 Mano de obra: La realización del trabajo de impresión puede ser llevada 
a cabo por un operario de categoría de “Oficial de tercera”  
 Medios auxiliares: 
  -Papel de lija de grano fino 
  -Spray de pintura 
 Modo de realización: 
  - Si fuera necesario alisar la superficie haciendo uso de Papel de 
lija 
  -Aplicar spray de pintura. 
 Seguridad: Guantes de Látex. 
 Controles: No precisa. 
 Pruebas: No precisa. 
-Elemento 1.2 Cinta Velcro  
Materiales: Cinta de velcro de doble cara de 0’05m de ancho por 2 m de largo 
1º Operación: Cortar Velcro 
 Maquinaria: No precisa 
 Mano de obra: La realización del trabajo de impresión puede ser llevada 
a cabo por un operario de categoría de “Oficial de tercera” 
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 Medios auxiliares: 
  -Regla medidora 
  -Tijeras  
 Modo de realización: 
  -Medir 30 cm de cinta de velcro y posteriormente cortar 
 Seguridad: No precisa. 
 Controles: 
  -Comprobar que la medida de corte es exacta. 
 Pruebas: No precisa. 
 
2º Operación: Coser Velcro 
 Maquinaria: Maquina de costura. 
 Mano de obra: La realización del trabajo de impresión puede ser llevada 
a cabo por un operario de categoría de “Oficial de tercera” 
 Medios auxiliares: No precisa.  
 Modo de realización: 
  -Introducir un extremo de la cinta por uno de los orificios de la 
parte de la Ortesis (1.1) que se ajusta a la zona del pie. 
  -Coser el extremo para fijar la cinta a la Ortesis. 
 Seguridad: No precisa. 
 Controles: 
  -Comprobar que la costura es correcta. 
 Pruebas: No precisa. 
-Elemento 1.3 Cinta Velcro  
Materiales: Cinta de velcro de doble cara de 0,05m de ancho por 2m de largo 
1º Operación: Cortar Velcro 
 Maquinaria: No precisa 
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 Mano de obra: La realización del trabajo de impresión puede ser llevada 
a cabo por un operario de categoría de “Oficial de tercera” 
 Medios auxiliares: 
  -Regla medidora 
  -Tijeras  
 Modo de realización: 
  -Medir 30 cm de cinta de velcro y posteriormente cortar 
 Seguridad: No precisa. 
 Controles: 
  -Comprobar que la medida de corte es exacta. 
 Pruebas: No precisa. 
 
2º Operación: Coser Velcro 
 Maquinaria: Maquina de costura. 
 Mano de obra: La realización del trabajo de impresión puede ser llevada 
a cabo por un operario de categoría de “Oficial de tercera” 
 Medios auxiliares: No precisa.  
 Modo de realización: 
  -Introducir un extremo de la cinta por uno de los orificios de la 
parte de la Ortesis (1.1) que se ajusta a la zona del gemelo. 
  -Coser el extremo para fijar la cinta a la Ortesis. 
 Seguridad: No precisa. 
 Controles: 
  -Comprobar que la costura es correcta. 
 Pruebas: No precisa. 
-Elemento 2.1 Ajuste pedal. 
Material: Nylon (PA12) 
1º Operación: Impresión 3D 
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 Maquinaria: Impresora 3D (SLS) 
 Mano de obra: La realización del trabajo de impresión puede ser llevada 
a cabo por un operario de categoría de “Oficial de tercera” 
 Medios auxiliares: 
  -Espátula 
  -Cepillo 
 Modo de realización: 
  -Escoger archivo STL del modelo deseado para imprimir. 
  -Abrir el archivo en un software de corte para posicionar el objeto 
sobre la cama de impresión, para asegurar la menor cantidad de material de 
soporte. 
  -Enviar archivo a la impresora e imprimir. 
  -Retirar el producto de la cama de impresión y utilizando una 
espátula o similar retirar las sobras de material en polvo. 
  -Finalmente pasar un cepillo por todo el producto para quitar todas 
las partículas de polvo que quedan, si es necesario también se puede utilizar 
aire a presión para retirar el material sobrante 
 Seguridad: Guantes de Látex 
 Controles: 
  -Comprobar el buen estado de la máquina (Precisión). 
  -Comprobar el estado del extrusor. 
  -Comprobar que el archivo STL es del modelo deseado. 
 Pruebas: No precisa 
2º Operación: Acabado superficial 
 Maquinaria: No precisa. 
 Mano de obra: La realización del trabajo de impresión puede ser llevada 
a cabo por un operario de categoría de “Oficial de tercera”  
 Medios auxiliares: 
  -Papel de lija de grano fino 
  -Spray de pintura 
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 Modo de realización: 
  - Si fuera necesario alisar la superficie haciendo uso de Papel de 
lija 
  -Aplicar spray de pintura. 
 Seguridad: Guantes de Látex. 
 Controles: No precisa. 
 Pruebas: No precisa.  
Pruebas: No precisa. 
-Elemento 2.1 Cinta Velcro  
Materiales: Cinta de velcro de doble cara de 0,05m de ancho por 2m de largo 
1º Operación: Cortar Velcro 
 Maquinaria: No precisa 
 Mano de obra: La realización del trabajo de impresión puede ser llevada 
a cabo por un operario de categoría de “Oficial de tercera” 
 Medios auxiliares: 
  -Regla medidora 
  -Tijeras  
 Modo de realización: 
  -Medir 15 cm de cinta de velcro y posteriormente cortar 
 Seguridad: No precisa. 
 Controles: 
  -Comprobar que la medida de corte es exacta. 
 Pruebas: No precisa. 
 
2º Operación: Coser Velcro 
 Maquinaria: Maquina de costura. 
 Mano de obra: La realización del trabajo de impresión puede ser llevada 
a cabo por un operario de categoría de “Oficial de tercera” 
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 Medios auxiliares: No precisa.  
 Modo de realización: 
  -Introducir un extremo de la cinta por uno de los orificios de la 
parte del Ajuste del pedal (2.1). 
  -Coser el extremo para fijar la cinta a la pieza. 
 Seguridad: No precisa. 
 Controles: 
  -Comprobar que la costura es correcta. 





















5.3-PLIEGO CONDICIONES FACULTATIVAS 
 Funciones del DIRECTOR DE OBRA: 
 -Dirigir los trabajos, coordinándolos con lo expuesto en el trabajo proyectual.  
-Redactar las modificaciones al trabajo que crea oportunas. 
 -Personarse allí donde se estén realizando los trabajos cuantas veces sea 
requerido o necesario.  
-Consignar en el “Libro de Órdenes”, o documento de comunicación entre 
director de obra y contratista, las instrucciones e incidencias.  
-Expedir los “Certificados parciales” convenidos y el “Certificado Final de Obra”.  
 
 Funciones del CONTRATISTA:  
Obligaciones: 
 -Conocimiento de las leyes.  
-Compresión del trabajo proyectual.  
-No iniciar la ejecución de los trabajos sin la autorización del Director de Obra.  
-Cumplir las indicaciones del Libro de Órdenes. 
-Poner los medios adecuados para ejecutar los trabajos.  
-No ejecutar modificaciones sin consulta ni permiso del Director.  
Derechos:  
-Exigir un ejemplar completo de todos los documentos que componen el 
trabajo.  
-Recibir soluciones a problemas técnicos no previstos en el trabajo y que 
aparecen durante la ejecución del mismo. Trabajos que no son imputables a 
una mala ejecución del mismo. 
 -Recibo de materiales y maquinaria en tiempo estipulado cuando éstos estén a 










6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 En el siguiente apartado se listan los distintos elementos des producto 
con el presupuesto de ejecución material. 
 En esta tabla se listan los materiales de cada elemento. 
MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD REFERENCIA MATERIAL 
1.1 Ortesis 1  PA12 
1.2 Cinta (Pie) 1  Velcro 
1.3 Cinta (Gemelo) 1  Velcro 
1 Subconjunto 1   
2.1 Ajuste pedal 1  PA12 
2.2 Cinta (pedal) 1  Velcro 
2 Subconjunto 1   
0 Conjunto 1   
  
 A continuación se expone la siguiente tabla de mediciones y 
presupuesto. En el presupuesto  solo se tendrá en cuenta el coste de 
materiales, ya que es el presupuesto de lo que costaría el prototipo inicial. Si se 
fueran a producir una cantidad elevada de productos, seguramente se reduciría 
el precio.  
 En las unidades de obra 1.1 Ortesis y 2.1 Ajuste de pedal se ha tenido 
en cuenta únicamente el importe final ya que se produce mediante una 
empresa externa. 
 La Cinta de Velcro tienen las siguientes dimensiones 0,05x2m (0,1 m
2
) y 
tiene un coste de 3€. De cada cinta de 0,05x2m se pueden sacar 5 cintas de 30 





























-Trabajos de impresión: 
Maquinaria: Impresora 
SLS 









Maquinaria: No precisa 
Mano de obra: Oficial de 
3 
Medios auxiliares: 
-Spray de pintura 










-Material: Velcro 2 
 
-Trabajos de costura: 
Maquinaria: Maquina de 
costura 























-Trabajos de costura: 
Maquinaria: Maquina de 
costura 






















-Trabajos de impresión: 
Maquinaria: Impresora 
SLS 






Maquinaria: No precisa 
Mano de obra: Oficial de 
3 




-Spray de pintura 













-Trabajos de costura: 
Maquinaria: Maquina de 
costura 












PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 326,125€ 
 
 
